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 BioRAD2 عنوان کنترل :   Transferrin : یشعنوان آزما

 11/10/1931شروع کنترل :  25462ساخت :  یسر Olympus-C عنوان دستگاه :

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV% 

111.044 101.460 105.10 109.119 101.635 153.913 150.122 2.210 1.916 

 

 مقدار یختار

91/14/1933 102.2 

91/14/1933 101 

11/16/1933 102 

12/16/1933 101 

14/16/1933 101 

16/16/1933 101 

15/16/1933 102 

10/16/1933 104 

11/16/1933 102 

 مقدار یختار

13/16/1933 109.5 

11/16/1933 101 

12/16/1933 101 

19/16/1933 101 

14/16/1933 102 

16/16/1933 109 

15/16/1933 104.6 

13/16/1933 100 

21/16/1933 109 

 مقدار یختار

21/16/1933 151.6 

22/16/1933 105 

29/16/1933 104 

26/16/1933 101 

25/16/1933 101 

20/16/1933 153 

21/16/1933 102 

23/16/1933 101 

 

Mean: 171.877 SD: 2.085 CV%: 1.213 
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