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 PTS1 عنوان کنترل :    Amylase :   یشعنوان آزما

 01/06/1402شروع کنترل :  GN423ساخت :  ی سر Olympus-C عنوان دستگاه : 

 

3SD 2SD 1SD MEAN -1SD -2SD -3SD SD CV % 

78.849 76.966 75.083 73.2 71.317 69.434 67.551 1.883 2.572 

 

 مقدار  یخ تار

01/08/1402 75 

02/08/1402 76 

03/08/1402 76 

04/08/1402 74 

06/08/1402 75 

07/08/1402 75 

08/08/1402 74 

09/08/1402 76 

10/08/1402 73 

 مقدار  یخ تار

11/08/1402 75 

13/08/1402 76 

14/08/1402 75 

15/08/1402 74 

16/08/1402 74 

17/08/1402 74 

18/08/1402 75 

20/08/1402 75 

21/08/1402 75 

 مقدار  یخ تار

22/08/1402 73 

23/08/1402 74 

24/08/1402 73 

25/08/1402 75 

27/08/1402 76 

28/08/1402 75 

29/08/1402 73 

 

Mean: 74.64 SD: 0.995 CV%: 1.333 
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